
(1) あらかじめ、遠心分離容器のキャップを外しておきます。
血液の入った採取容器のキャップを外し、
中の採血チップをゆっくり外します。

(2) 採血チップを遠心分離容器にゆっくり奥まで差し込みます。
    

(3) キャップしっかり押し込み蓋をします。


